
 

 
 
 

samaritan® PAD  
Hướng dẫn sử dụng Saver EVO™

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hướng dẫn sử dụng Saver EVO 
 

2 
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Hướng dẫn sử dụng Saver EVO 
 
Phần mềm Saver EVO cho phép bạn truy xuất dữ liệu hoạt động khử rung tim từ samaritan PAD của 
mình. Saver EVO cũng giúp bạn quản lý dữ liệu hoạt động đã lưu vào PC liên quan đến việc in, nhập 
và xuất dữ liệu hoạt động cho những người dùng Saver và Saver EVO khác. 
 

Tải xuống từ trang web 
 

1. Truy cập http://www.heartsine.com/support/system-updates rồi nhấp vào liên kết Tải xuống 
trong phần “Phần mềm Saver EVO”. 

2. Chạy “SaverEVO_setup.exe” để cài đặt Saver EVO. Bạn có thể nhận biết phần mềm bằng biểu 

tượng này: Làm theo hướng dẫn cài đặt trên màn hình.  
3. Đọc thỏa thuận cấp phép người dùng. Để cài đặt phần mềm này, bạn phải chấp nhận các điều 

khoản của thỏa thuận này. Để chấp nhận các điều khoản, hãy chọn “Tôi chấp nhận thỏa thuận” 
rồi nhấp vào nút “Tiếp theo”. 

 

4. Saver EVO sẽ được cài đặt trong vị trí mặc định với cấu hình tiêu chuẩn. Nhấp vào nút “Tiếp 
theo” để chấp nhận. Bạn không nên thay đổi các cài đặt mặc định này trừ khi bạn là người 
dùng máy tính có kinh nghiệm. 

 

5. Nếu được yêu cầu cung cấp chứng nhận trình điều khiển thiết bị, hãy nhấp vào nút “Vẫn tiếp 
tục”. 
 

6. Trên màn hình cài đặt cuối cùng, nhấp vào “Hoàn tất”. Biểu tượng Saver EVO mới sẽ được tạo 
trên màn hình.  

 

Hướng dẫn nhanh 

Cách truy xuất dữ liệu hoạt động khử rung tim đã ghi từ samaritan PAD: 

 1. Kết nối thiết bị có liên quan với PC. 

 
2. Mở phần mềm Saver EVO 

 
3. Nhấp vào nút có nhãn samaritan PAD 

 
4. Nhấp vào nút có nhãn Dữ liệu PAD  

 5. Nhấp vào hoạt động đã ghi yêu cầu trong danh sách. 

 
6. Nhấp vào nút có nhãn Xem. 

 

7. Nhấp vào nút có nhãn Lưu rồi nhập thông tin bệnh nhân theo yêu cầu để lưu hoạt 

động vào PC. 

 
8. Nếu được yêu cầu, hãy nhấp vào nút có nhãn In để in kết quả. 

 

http://www.heartsine.com/support/system-updates
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Cách sử dụng Saver EVO 
 
Màn hình bắt đầu của Saver EVO hiển thị như bên dưới: 
 

 
 
 
 
 

 

samaritan PAD – Mở menu để xem các chức năng cụ thể cho PAD. Xem trang 6 để biết 
thông tin chi tiết. 

  

 

Quản lý các hoạt động đã lưu – Mở menu để xem các chức năng cụ thể cho các hoạt 
động đã lưu vào PC. Xem trang 18 để biết thông tin chi tiết. 

  

 
Thoát khỏi Saver EVO – Thoát khỏi phần mềm Saver EVO. 

  

 

Thay đổi cài đặt của Saver EVO – Đổi mật khẩu cho Saver EVO và chọn các tùy chọn 
ngôn ngữ. Ngoài ra, cho phép người dùng xem thông tin sửa đổi cũng như UDI của Saver 
EVO. 
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Cách sử dụng Saver EVO với samaritan 
PAD 
 
Để sử dụng Saver EVO với samaritan PAD, bạn cần có cáp dữ liệu USB đi kèm với samaritan PAD. 
 
Sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối samaritan PAD với cổng USB trên PC của bạn. Mở phần mềm 
Saver EVO. 
 

 Khi bạn nhấp vào nút samaritan PAD, cửa sổ được hiển thị bên dưới sẽ mở ra: 
 

Màn hình truy cập PAD trên Saver EVO 
 

 
 
 
 

 

Dữ liệu PAD – Nhấp vào nút này để truy xuất dữ liệu hoạt động từ PAD. Xem trang 6 để 
biết thông tin chi tiết. 

  

 

Thay đổi cài đặt của PAD – Nhấp vào nút này để chạy các kiểm tra chẩn đoán hoặc thay 
đổi cấu hình (âm lượng, ngôn ngữ hoặc thời gian) trên samaritan PAD. Xem trang 9 để 
biết thông tin chi tiết. 

  

 

Trạng thái tự kiểm tra – Nhấp vào nút này để xem và lưu thông tin chi tiết về Quá trình tự 
kiểm tra đã chạy trên samaritan PAD. Xem trang 17 để biết thông tin chi tiết. 

  

 
Quay lại –- Nhấp vào nút này để quay lại màn hình bắt đầu của Saver EVO.  
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Cách truy xuất thông tin dữ liệu hoạt động từ samaritan 
PAD 

 
Để truy xuất dữ liệu hoạt động khử rung tim từ samaritan PAD, bạn phải nhớ kết nối samaritan 
PAD của mình với PC, sau đó nhấp vào nút Dữ liệu PAD.  
 

 
Thao tác này sẽ giúp bạn tìm kiếm trong bộ nhớ của PAD và hiển thị tất cả các hoạt động đã ghi như 
được minh họa bên dưới: 
 

Màn hình danh sách nhật ký hoạt động của PAD trên Saver EVO 
 

 
 

Các hoạt động được hiển thị bằng chữ màu xanh với biểu tượng  là các hoạt động đã được lưu vào PC. 
 

 

Lưu tất cả – Nhấp vào nút Lưu tất cả sẽ lưu tất cả các hoạt động được liệt kê trong nhật 
ký hoạt động trên PAD vào một tệp trên PC.   
Hãy lưu ý rằng bạn không thể truy xuất để xem các hoạt động được lưu bằng phương 
pháp này bằng phiên bản Saver EVO này.  Để truy xuất các hoạt động từ tệp này, hãy liên 
hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của HeartSine Technologies. Để lưu từng hoạt động để 
truy xuất sau, hãy tham khảo phần mô tả về chức năng “Lưu” trong Cách xem hoạt động 
trên samaritan PAD trên trang 8. 

  

 
Xem – Nhấp vào nút này sẽ hiển thị hoạt động được chọn. 

  

 

Xóa – Nhấp vào nút này sẽ xóa tất cả các hoạt động từ nhật ký hoạt động trên PAD. Xem 
trang 9 để có lời khuyên chi tiết về cách xóa dữ liệu. 
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Quay lại –- Nhấp vào nút này để quay lại màn hình truy cập PAD trên Saver EVO.  

Cách xem hoạt động trên samaritan PAD 
 

 
Để xem một hoạt động, hãy đánh dấu hoạt động đó trong danh sách rồi nhấp vào nút Xem. 
 

 
Thao tác này sẽ hiển thị hoạt động khử rung tim cùng với đường ECG (điện tâm đồ) cùng nhật ký hoạt 
động trong một cửa sổ xem. 
 

Cửa sổ trình xem hoạt động của PAD trên Saver EVO 
 

 
 

 
Giờ đây, bạn có thể chọn lưu hoạt động được hiển thị này vào PC bằng cách nhấp vào nút 
Lưu.   
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Bạn có thể truy xuất và xem các hoạt động được lưu theo cách này trong 
Saver EVO. Việc này sẽ cung cấp các tùy chọn nhập thông tin để có thể xác định được bệnh nhân từ 
danh sách các hoạt động đã lưu vào PC. Thông tin chi tiết về bệnh nhân có thể bao gồm các ký tự 
dạng chữ số và bạn có thể hoàn tất từng trường hoặc để trống nếu muốn. 
 

 

Cửa sổ thông tin chi tiết bệnh nhân cho PAD trên Saver EVO 
 

 
 
Hãy lưu ý rằng sau khi dữ liệu hoạt động khử rung tim được lưu vào PC thì bạn sẽ không thể 
thay đổi các thông tin này. 
 
Cửa sổ Xem kết quả Saver EVO cũng sẽ có các nút sau:  
 

 

In – Nhấp vào nút này để in kết quả hiện được hiển thị trong cửa sổ xem. 

  

 

Xem trước bản in – Nhấp vào nút này để hiển thị bản xem trước của dữ liệu được in trên 
màn hình. 

  

 

Tổng kết – Nhấp vào nút này để xem và lưu thông tin chi tiết về các giai đoạn CPR (hồi 
sức tim phổi) và chứng rối loạn nhịp tim  
(Xem trang 10) 

  

 

Quay lại –- Nhấp vào nút này để quay lại màn hình danh sách nhật ký hoạt động của PAD 
trên Saver EVO.  
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Tổng kết hoạt động trên Saver EVO 
 
Bảng tổng kết sẽ hiển thị thông tin hoạt động sau cho tất cả các thiết bị samaritan PAD: 
 

 
 
Nếu bạn đang sử dụng samaritan PAD 450P, dữ liệu về ép lồng ngực bổ sung liên quan đến hoạt động 
CPR sau đây cũng sẽ được hiển thị: 
 
 
 

Tỷ lệ tốc độ CPR bằng 0 CPM 

Tỷ lệ tốc độ CPR dưới 100 CPM 

Tỷ lệ tốc độ CPR ở trong khoảng 100 và 120 CPM 

Tỷ lệ tốc độ CPR trên 120 CPM 

Tốc độ CPM trung bình được tính toán cho giai đoạn CPR 

Tỷ lệ thời gian thực hiện CPR khi được hướng dẫn 

 
CPM chính là Số lần ép lồng ngực trên phút 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhấp vào nút ‘Lưu’ để 
lưu dữ liệu ở định dạng 
tài liệu PDF vào vị trí 
bạn chọn. 
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Cách xóa bộ nhớ trên samaritan PAD 
 
 
Để xóa bộ nhớ của samaritan PAD, hãy nhấp vào nút Xóa.   
 

Vì mục đích an toàn, Saver EVO sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu trước khi xóa bộ nhớ.  Khi đã nhập 
mật khẩu chính xác, bộ nhớ của samaritan PAD sẽ bị xóa.  Để biết thông tin về cách thay đổi mật khẩu 
mặc định, hãy xem Cách đổi mật khẩu và ngôn ngữ trong Saver EVO trên trang 21. 
 
Thận trọng: HeartSine khuyên bạn nên tải xuống bộ nhớ PAD hoàn chỉnh trước khi xóa. Thông tin này 
nên được lưu trữ ở nơi an toàn để tham khảo sau.   
 
Khi đã truy xuất và lưu dữ liệu hoạt động từ samaritan PAD vào PC thì bạn nên xóa các kết quả 
đó khỏi bộ nhớ của PAD. Việc này giúp đảm bảo bạn có bộ nhớ đầy hoàn toàn để ghi dữ liệu từ 
các hoạt động khử rung tim khác. 
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Cách thay đổi cài đặt của samaritan PAD 
 
Nút Thay đổi cài đặt của PAD cho phép người dùng cấu hình một số tính năng của samaritan 
PAD như sau: 
 

 Chọn/đặt thời gian cho PAD 

 Chạy kiểm tra chẩn đoán 

 Chỉnh sửa cấu hình PAD 
 

 
Nhấn vào nút Thay đổi cài đặt của PAD sẽ chuyển tới màn hình sau đây: 
 

 
 

Cửa sổ thay đổi cài đặt của PAD trên Saver EVO 
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Chọn/Đặt thời gian cho PAD – đặt thời gian trên samaritan PAD giống với thời gian trên 
PC mà thiết bị này kết nối với. 

  

Cửa sổ Chọn/đặt thời gian cho PAD trên Saver EVO 
 

 
 
Nhấp vào nút Đồng bộ hóa sẽ đặt thời gian trên samaritan PAD giống với thời gian trên PC mà thiết bị 
này kết nối với. 
 
Nhấp vào nút Đóng để quay lại cửa sổ Thay đổi cài đặt của PAD trên Saver EVO. 
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Chạy kiểm tra chẩn đoán – Nút này cho phép người dùng chạy một số kiểm tra cơ bản để 
xem samaritan PAD của họ có hoạt động hay không. Bạn có thể truy cập danh sách các 
kiểm tra chẩn đoán có sẵn từ menu “thả xuống” như minh họa bên dưới. 

  

Cửa sổ Kiểm tra chẩn đoán của PAD trên Saver EVO 
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Chỉnh sửa cấu hình PAD – Việc này cho phép bạn xem và sửa đổi nhiều tính năng khác 
nhau của cấu hình trên thiết bị samaritan PAD của mình. 

  

Cửa sổ Chỉnh sửa cấu hình PAD trên Saver EVO 
 

 
 

 

Dung lượng bộ nhớ 
Chính là phần bộ nhớ đã được sử dụng trên samaritan PAD của bạn. Nếu bộ 
nhớ của bạn đã đầy, bạn nên lưu (trang 8) và/hoặc xóa các hoạt động trên 
samaritan PAD của mình (trang 11). 

Âm lượng loa 
Xem âm lượng hiện tại của loa và đặt âm lượng loa thành thấp, trung bình, 
cao hoặc tối đa. 

Ngôn ngữ hiện tại 
Hiển thị ngôn ngữ hiện tại được lập trình trên samaritan PAD của bạn. Cách 
thay đổi ngôn ngữ của PAD được mô tả trên trang tiếp theo và cách thay đổi 
ngôn ngữ của Saver EVO có trên trang 21. 

Cài đặt máy đánh 
nhịp 

Bạn có thể bật hoặc tắt máy đánh nhịp trên samaritan PAD của mình ngoại 
trừ với các kiểu máy 500P và 450P. Với các kiểu máy này, máy đánh nhịp 
được tự động bật cho chức năng hỗ trợ CPR. 

Phiên bản phần 
mềm 

Cho biết phiên bản phần mềm đã được cài đặt trên samaritan PAD của bạn. 
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Cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ cho PAD 
 

1. Nhấp vào nút Thay đổi ngôn ngữ. 
 
Cửa sổ Chọn ngôn ngữ cho PAD sẽ xuất hiện: 

 
 

2. Chọn ngôn ngữ từ menu thả xuống (Chọn ngôn ngữ có thể bị giới hạn ở những ngôn ngữ 
được lập trình trong thiết bị và/hoặc các quốc gia nơi mua thiết bị). 
 

3. Nhấp vào nút Lập trình lại. 
 
Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận thay đổi ngôn ngữ (Có/Không). 
 

4. Nếu nhấp vào Có thì bạn phải nhập mật khẩu của mình để tiếp tục. 
 

5. Kiểm tra xem cửa sổ xác nhận được hiển thị bên dưới có hiển thị không.  Nếu thông báo này 
không hiển thị sau khi lập trình xong, hãy liên hệ với nhà phân phối được ủy quyền của 
HeartSine hoặc liên hệ trực tiếp với HeartSine. 

 

   
 

(Nếu muốn, bạn cũng có thể tải về Hướng dẫn sử dụng.) 
 

6. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem đã đặt ngôn ngữ trên PAD chưa bằng cách cắm Pad-Pak, bật thiết 
bị và nghe thông báo đầu tiên. 
 

 Bệnh nhân người lớn/bệnh nhân trẻ em 

 Gọi hỗ trợ y tế  
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7. Khi bạn chắc chắn rằng mình đã cài đặt đúng ngôn ngữ trên thiết bị thì bạn có thể tắt thiết bị. 

 
 

Cách xem trạng thái tự kiểm tra 
 

 

Nhấp vào nút Trạng thái tự kiểm tra để xem chi tiết về các quá trình tự kiểm tra đã chạy 
trên samaritan PAD. Thông tin chi tiết sau đây sẽ được hiển thị: 

 

 Ngày và giờ của mỗi quá trình tự kiểm tra. 
 

 Kết quả của mỗi quá trình tự kiểm tra. Kết quả này có thể là: 
 

o ‘Đạt’ 
o ‘Cảnh báo’ 
o ‘Không đạt’ 

 

 Nhiệt độ của thiết bị tại thời điểm tự kiểm tra. 
 

 Mô tả kết quả của mỗi quá trình tự kiểm tra. Kết quả này có thể là: 
 

o Với các kết quả ‘Đạt’: 
 Đã vượt qua quá trình tự kiểm tra 

 
o Với các kết quả ‘Cảnh báo’: 

 Lỗi về nhiệt độ 
 Lỗi cấu hình 
 Lỗi RTC 
 Mã lỗi không xác định 

 
o Với các kết quả ‘Không đạt’: 

 Lỗi tích hợp phần mềm 
 Lỗi bộ nhớ 
 Lỗi tụ điện 

 
Nhấp vào nút Lưu để lưu dữ liệu ở định dạng tài liệu PDF vào vị trí bạn chọn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu có bất kỳ kết quả ‘Không đạt’ nào 
được liệt kê cho thiết bị của bạn thì bạn 
nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ của 
HeartSine theo địa chỉ: 
support@heartsine.com 
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Cách sử dụng Saver EVO với các hoạt động đã lưu 
 

 

Nút Quản lý các hoạt động đã lưu trên màn hình chính của Saver EVO cho phép người 
dùng xem lại dữ liệu hoạt động đã tải xuống từ samaritan PAD và lưu vào máy tính.  

 
Nhấp vào nút này sẽ mở cửa sổ sau đây: 
 

 
 

 

Đánh dấu hoạt động trong danh sách và nhấp vào Xem sẽ mở hoạt động đã lưu để xem 
nhật ký hoạt động và dữ liệu về ECG (điện tâm đồ). Bất kỳ chi tiết về bệnh nhân đã lưu 
nào sẽ được hiển thị ở đầu màn hình và danh sách các hoạt động phụ theo thứ tự sẽ 
được hiển thị ở bên trái màn hình. (Các hoạt động phụ được cung cấp sẽ tùy thuộc vào 
kiểu máy samaritan PAD được sử dụng.) 
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Xuất và nhập 
 
Để gửi hoặc nhận bản sao của các hoạt động đã lưu, hãy sử dụng chức năng Xuất và Nhập của Saver 
EVO. 
 

Cách xuất hoạt động 
 

 

1. Từ màn hình Quản lý hoạt động đã lưu, hãy đánh dấu (các) hoạt động bạn muốn 
xuất rồi nhấp vào nút Xuất. 

 2. PC sẽ yêu cầu vị trí bạn muốn lưu tệp xuất trên PC và cũng cho phép bạn chọn tên 
cho tệp được xuất. 

 3. Nhấp vào nút Lưu để lưu tệp vào vị trí đã chọn. 

 
Sau đó, có thể đính kèm tệp này vào email bằng phần mềm email thông thường và gửi tệp đã xuất cho 
người dùng khác có phần mềm Saver EVO. 
 
Chỉ người dùng Saver EVO khác mới có thể xem dữ liệu hoạt động từ Saver EVO.  
 
 

Cách nhập sự kiện 
 
Để nhập sự kiện và xem chúng trên PC của bạn, tệp do một người dùng Saver hoặc Saver EVO khác 
gửi cho bạn cần được lưu vào một vị trí trên PC. 
 

 

1. Từ màn hình Quản lý sự kiện đã lưu trên Saver EVO, nhấp vào nút Nhập. 

2. Duyệt tìm vị trí lưu tệp rồi nhấp vào Mở. 

3. Bản ghi sẽ được thêm vào danh sách các tệp Saver EVO trên máy tính của bạn. 
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Sau đó, bạn có thể xem các bản ghi này bằng cách đánh dấu sự kiện trong danh sách sau đó nhấp vào 
nút Xem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cách xóa các sự kiện đã lưu 
 
Bạn có thể xóa các sự kiện đã lưu khỏi bộ nhớ dành cho Saver EVO trên máy tính của mình. Bạn có 
thể chọn các sự kiện bằng cách đánh dấu (các) sự kiện cần xóa (bạn có thể chọn nhiều sự kiện).  
 

 

Khi bạn đã xác nhận việc chỉ xóa các sự kiện đã chọn, hãy nhấp vào nút Xóa.  

 

Vì mục đích an toàn, Saver EVO sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu của mình trước khi xóa sự kiện.  Khi 
đã nhập đúng mật khẩu, các sự kiện được chọn sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn. 
 
Thận trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ xóa các sự kiện mình cần xóa rồi mới xóa. Sau khi bị xóa khỏi 
bộ nhớ máy tính, bạn không thể khôi phục các hoạt động đó và tất cả thông tin sẽ bị mất.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hướng dẫn sử dụng Saver EVO 
 

21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cách đổi mật khẩu và ngôn ngữ trong Saver EVO 
 
Saver EVO có một số chức năng mà chỉ thay đổi hoặc hoàn thành được bằng cách nhập mật khẩu. 
Việc này giúp quản trị viên phần mềm hạn chế quyền truy cập vào một số tính năng cho các người 
dùng được phép. Saver EVO được vận chuyển cùng với mật khẩu đã được đặt thành “mật khẩu” mặc 
định. 
 

 

Để đổi mật khẩu này thành mật khẩu theo lựa chọn của riêng bạn, hãy nhấp vào nút trên 
màn hình bắt đầu của Saver EVO: 
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Thao tác này sẽ mở cửa sổ hiển thị UDI và phiên bản của Saver EVO như sau: 
 

 
 
 
 

Cách đổi mật khẩu 
 

Nhập mật khẩu hiện tại rồi nhấp vào “Xác nhận”. Thao tác này sẽ cho phép bạn nhập và xác nhận mật 
khẩu mới của mình. 
 
Nhấp vào “Áp dụng” để thực hiện thay đổi. Xác nhận việc đổi mật khẩu thành công sẽ xuất hiện. Nhấp 
vào “OK” và nhấp lại vào “OK” trong cửa sổ Đổi mật khẩu để thoát khỏi chức năng này. 
Lưu ý rằng cài đặt lại Saver EVO sẽ đặt lại mật khẩu về mặc định trong phần mềm. Tuy nhiên, tác vụ 
này sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu hoạt động nào đã được lưu trước đó. 
 
 

Chọn ngôn ngữ 
 

Để chọn ngôn ngữ cho phần mềm Saver EVO, hãy chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống rồi nhấp 
vào Áp dụng.  Hãy lưu ý rằng màn hình này có thể giúp bạn thay đổi ngôn ngữ được sử dụng trong 
màn hình phần mềm Saver EVO chứ không phải ngôn ngữ cho lời nhắc thoại của PAD.  Xem trang 16 
để được hướng dẫn về cách đổi ngôn ngữ cho PAD: 
 

UDI của 
Saver EVO 
 

Mã thiết bị duy 
nhất (UDI) của 
Saver EVO sẽ 
được hiển thị 
trong cửa sổ này 
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Sau khi nhấp vào Áp dụng, màn hình sau đây sẽ xuất hiện và Saver EVO sẽ phải khởi động lại để các 
thay đổi ngôn ngữ có hiệu lực. 

 

 
 
 

Kiểm tra bản cập nhật tự động 
 
Nếu đã chọn hộp Bật thì mỗi lần Saver EVO khởi động, phần mềm này sẽ tìm cách kết nối với trang 
web của HeartSine để tìm các phiên bản Saver EVO mới.  Nếu có bản cập nhật thì bạn sẽ được nhắc 
với cửa sổ sau đây khi khởi chạy Saver EVO:  
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Chọn Có hoặc Không tùy thuộc việc bạn có muốn tải xuống phiên bản Saver EVO mới hơn hay không. 
 


